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Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/2/2015

Zestaw do prob wysitkowych z bieznig 1 ergometrem

1. Dotyczy pkt. 2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaproponowanie systemu
wysitkowego z probkowaniem sygnatu 4000 probek/s/kanat z rozdzielczoscia 12 bitow
przetwornika?

Odp. Tak. Przy czym nastepujaco zmieni si¢ punktacja w pozycji nr 2 AIT (system prob

wysitkowych): 4000Hz/12bit — o pkt, wigksza — Spkt.

2. Dotyczy pkt. 4. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje SIWZ i wprowadzenie
nastepujacej zmiany, by w przypadku transmisji przewodowej sygnalu EKG za pomoca
cyfrowego modutu akwizycji 12 kanalowego EKG zrezygnowaé z parametru zasilania
nadajnika, ktéry to parametr ma znaczenie jedynie w przypadku przesylania sygnatu
EKG w spos6b bezprzewodowy.

Odp. Tak. Przy czym, zmieni si¢ punktacja w pozycji nr 4 AIT (system préb wysilkowych):

Baterie, modul przewodowy — 0, Akumulatory plus tadowarka - 5

3. Dotyczy pkt. 12. Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace spelnienie parametru
dotyczacego mozliwosci exportu danych w wyniku zaproponowania formatu zapisu
danych typu XML w miejsce ASCII oraz formatéw PDF, HL7, GDT, DICOM? Czy
Zamawiajacy wymaga uruchomienia tych parametréw zapisu danych, czy tez ma na
mys$li mozliwo$é poézniejszej rozbudowy oprogramowania o opcje zapisu/transmisji
danych w podanych formatach?

Odp. Tak. Nowy zapis w punkcie 12 - Mozliwo$¢ exportu danych do XML lub ASCII,

PDF, HL7, GDT, DICOM.
Zamawiajacy ma na mysli mozliwo$¢ pozniejszej rozbudowy oprogramowania o opcje
zapisu/transmisji danych w podanych formatach.

4. Dotyczy pkt. 1. — Parametry biezni. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na
zaproponowanie biezni z zakresem predkosci pasa od 0,0 do 22 km/h?

Odp. Tak. Nowy zakres predkosci w punkcie 1 AIT (bieznia) to: 0,8 do 22 km/h — Opkt,

wigkszy — 5 pkt

5. Dotyczy pkt. 6. — Parametry biezni. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na zaproponowanie
biezni z szerokoscia uzytkowa pasa 45,7 cm?

Odp. Tak. Nowy zapis w punkcie 6 (bieznia) - Szeroko$¢ czgsci uzytkowej pasa 0,45m

minimum.

Pakiet Nr 3 - REJESTRATOR HOLTERA EKG

1. Czy zamawiajacy wymaga dolaczenia do rejestratoréw dwoch rodzajow kabli
pozwalajacych na zapis w trybie 12 lub 3 kanaléw ?
Odp. Tak. Zamawiajacy wymaga dolaczenia do rejestratoréw 2 sztuk kabli pacjenta
7 odprowadzeniowych.

2. Czy zamawiajacy wymaga dolaczenia do dokumentoéw przetargowych autoryzacji




producenta EDAN na sprzedaz oraz serwis oferowanych rejestratorow ?

Odp. Tak. Tym samym punkt 1 AIT (rejestratory Holtera) otrzyma brzmienie: Rejestrator
SE-2012 do EDAN Holter System lub odpowiednik z autoryzacja firmy EDAN na
sprzedaz i serwis.

Pakiet nr 1 Autorefraktometr

1. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiajacy dopusci autorefraktometr, ktérego
budowa glowicy pomiarowej jest oparta na innej metodzie niz: czujniku
Hartmanna —Schacka ?

Odp. Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

2. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiajacy dopusci autorefraktometr z pomiarem
astygmatyzmu rogéwkowego w zakresie: 0.00 D-10.00 D ?

Odp. Tak.

Prosimy o wyjasnienie na pytanie dotyczace projektu umowy.

1. Dotyczy: paragraf 1 pkt 4

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie do umowy po stowach "....zakupow
lub inwestycji." stow "za wyjatkiem materiatéw eksploatacyjnych (gazéw
medycznych)". Aparat do kriochirurgii (pakiet 4) wymaga do dzialania
gazéw medycznych (podtlenku azotu lub dwutlenku wegla), ktore to media
rozprowadzane sg przez dostawcow gazow medycznych o statusie hurtowni
farmaceutycznych, a ktére nie wchodza w zakres dziatalno$ci
jakiegokolwiek producenta aparatéw do kriochirurgii i nie sg czgscia

naszej oferty.

Odp. Tak. W przypadku aparatu do kriochirurgii.
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