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Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2015

" Pakiet nr 1 Stress test

1. Czy Zamawiajacy dopusci system do prob wysitkowych z exportem danych do

Odp. Tak.

XML lub PDF oraz z mozliwos$cig pdzniejszej rozbudowy o opcje exportu danych
w formacie DICOM? Pragniemy zauwazy¢, ze export danych w formacie DICOM
wymaga posiadania oprogramowania przegladowego dostosowanego do standardu
DICOM 3.0. dla kardiologii i r6zni si¢ od standardu stosowanego powszechnie w
stacjach radiologicznych. Proponujemy zatem by opcje zakupu transmisji danych
w formacie DICOM 3.0. dla kardiologii uzalezni¢ od posiadanej aktualnie
infrastruktury umozliwiajacej wykorzystanie transmitowanych plikéw danych.
Pragniemy réwniez podkresli¢, ze wprowadzenie proponowanej zmiany umozliwi
zakup opcji w dogodnym momencie, co w zupelosci zaspokoi potrzeby
Zamawiajacego jak rowniez innych dostawcow systeméw do prob wysitkowych
ktorych systemy taka funkcjonalno$é posiadaja.

Pakiet Nr 1 - BIEZNIA I ERGOMETR DO PROB WYSILKOWYCH Z
OFPROGRAMOWANIEM STRESS TEST

1.

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu Przewodowy modut pacjenta zasilany
poprzez port USB (powyzsze rozwigzanie nie wymaga zasilania bateryjnego) ?

Odp. Tak. Z tym, ze modut przewodowy otrzyma zgodnie z AIT Opkt.

2. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ o doktadnosci regulacji predkosci

Odp. Tak.

1K

pasa od 1km/h co 0,5 km/h ?

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu oprogramowanie stress test wyposazone w
Analizy m.in.: analiza ST, analiza HRV, analiza wektokardiograficzna, analiza
ndrednionego sygnatu EKG ?

Tvm samym zapis punktu 13 AIT dotyczacego systemu Stress Test bedzie miat

nastgpujacy zapis: Analiza m.in.: analiza ST, analiza HRV, analiza
wektokardiograficzna, analiza usrednionego sygnatu EKG.

4. - Arkusz Informacji Technicznej- cze$é 1- punkt 1 - ad parametry biezni.

7 uwagi na przetarg PN/Z/3/2015, ktérego otwarcie planowane jest w dniu
20.08.2015r. zwracam si¢ z prosba i zapytaniem czy Zamawiajacy jako
minimalny parametr dopusci w parametrach biezni pkt.1- zakres predkosci pasa



od 0,8 do 19,2 km - jako minimalny z ocena jakoéciowa za 0 punktow.
Wtedy mialyby szansg na przystapienie rowniez firmy, ktore spelniaja pozostate
wymogi i moga zaoferowaé urzadzenie medyczne spetniajace Pafistwa
oczekiwania. Jest to niewielka modyfikacja parametru w odniesieniu do
przedstawionego obecnie zapisu w Arkuszu Informacji Technicznej stad nasza
prosba o pozytywne rozpatrzenie niniejszego.

Odp. Tak. Tym samym poprawiony zapis w punkcie 1 brzmi: Zakres predkosci pasa od 0,8
do 19,2 km/h minimum. 0,8 — 19,2 km/h — 0 Wigkszy - 5

Pakiet 1 BIEZNIA i ERGOMETR DO PROB WYSILKOWYCH Z
OPROGRAMOWANIEM STRESS TEST

4. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy system wysitkowy bez mozliwosci
recznej edycji markeréw pomiarowych Q, J?
Odp. Tak.
5. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy bieznig produkcji amerykanskiej
(Trackmaster TMX 428) o zakresie predkosci pasa od 0,16 do 19,2 km/h?
Predkosci powyzej 19 km/h nie sg osiagane w tego typu badaniach.
Odp. Tak. Tym samym poprawiony zapis w punkcie 1 brzmi: Zakres predkosci pasa od 0,8
do 19,2 km/h minimum. 0,8 — 19,2 km/h — 0 Wigkszy - 5

Dot. Arkusz Informacji Technicznej — Bieznia i ergometr do préb wysitkowych z
oprogramowaniem Stress Test

Punkt 9 Parametréw ,,System do prob wysitkowych”:

Czy Zamawiajacy dopusci system do prob wysitkowych z wyswietlaniem podczas testu
nazwiska 1 wieku pacjenta (bez imienia) ?

Odp. Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis AIT SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez wy$wietlania podczas badania Min/Max wartos$ci ST
oraz rozktadu predkosci nachylenia biezni, jesli w/w parametry sa ujgte w raporcie ?

Odp. Nie.
Punkt 12 Parametrow ,,System do prob wysitkowych”:
Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwosci exportu danych DICOM i/lub xml ?

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy systemu o tg opcje.



Punkt 13 Parametrow ,,System do prob wysitkowych™:

Czy Zamawiajacy dopusci system bez analizy HRV i wektokardiografii ? Wymagane analizy
nie sg niezbedne do przeprowadzenia testu wysitkowego.

Odp. Nie.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwosci reklasyfikacji pobudzen ?
Odp. Tak.

Punkt 1 Parametrow ,,Parametry biezni”

Czy Zamawiajacy dopusci biezni¢ 0 maksymalnej predkosci 19,2 km/h ?
Odp. Tak.

Punkt 5 Parametrow ,,Parametry ergometru”

Co Zamawiajacy na my$li wymagajac pelnej kontroli przebiegu badania na wyswietlaczu
LCD ergometru ? O jakie parametry chodzi ?

Odp. Zzmawiajacy udcisla, ze chodzi mu minimum o czas badania, predkos¢ aktualng i
aktualne obcigzenie.

Pakiet nr 2 — Stél zabiegowy — 1 szt.

1. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t zabiegowy z bezstopniowa
regulacjg oparcia plecow dokonywana za pomoca sprezyny gazowej z blokadg?
Oferowane rozwigzanie jest o wiele wygodniejsze od opisanego w SIWZ.

Odp. Tak.
Paliet " r 2 “nirometr diagnostyczny”:
Pytanie 1)

Dotyczy formularza cenowego:

Czy, w zwigzku z ré6znymi stawkami VAT, Zamawiajacy dopusci przedstawienie oferty
w dwéch pozycjach - oddzielnie dla spirometru i oddzielnie dla zestawu komputerowego
wchodzacego w sklad wymaganego wyposazenia?

Odp. Tak

Pytanie 2)
Dotyczy par. 4 p. 3, 4 wzoru umowy



Czy Zamawiajacy dopus$ci mozliwo$¢ usuwania awarii w siedzibie serwisu, z
dotrzymaniem warunku dotyczgcego dostarczenia sprzetu zamiennego w przypadku nie
usunigcia awarii w ciggu 48 godzin?

Uzasadnienie: spirometr jest urzadzeniem medycznym pomiarowym, ktore podobnie jak
inne urzadzenia pomiarowe w czasie przegladow oraz po wykonaniu napraw wymaga
sprawdzenia z zastosowaniem stacjonarnej aparatury kontrolno-pomiarowej, z tego powodu
okresowe przeglady i naprawy moga by¢ wykonywane jedynie w odpowiednio
wynosazonych pomieszczeniach serwisu.

Odp. Tak.
Pytanie do Pakietu nr 3 — Spirometr

Czy Zamawiajacy dopusci spirometr bezturbinowym — symetryczna rurka Pitota (nazwa
handlowa PINKFLOW) co znaczaco zmniejsza koszty eksploatacji i w zwiazku z
<7y zrezygnuje z pozycji nr 9-13 i dopusci jednorazowe akcesoria do

Splromieiry w postam.

— Ustnik plastikowy (100szt)

— Ustnik tekturowy (100szt)

— Filtr do badania spirometrycznego (1szt)

— Klips na nos (20szt)

Odp. Nie.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu z poz.4 — Badania freeflowmetryczne?

Odp. Nie.

F &

\2jacy zrezygnuje z wymogu zintegrowanego pulsoksymetru ze spirometrem?

Odp. Zamawiajacy wymaga jedynie dostarczenia pulsoksymetru. Czy bedzie on
zintegrowany, czy nie podlega tylko ocenie.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu montazu i szkolenia ?

Sprzet jest prosty w obstudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawi¢
zadnych probleméw. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknaé dodatkowych
(niepotrzebnych) kosztow, ktore podwyzsza znacznie warto$¢ oferty.

Odp. Nie.
Czy Zamawiajacy dopusci uniwersalne tekturowe ustniki dla dzieci i dorostych ?
Ods. Nie

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na Zestaw komputerowy w postaci laptopa (monitor 15”)
z procesorem min. i5 i drukarki laserowej?

Odp. Nie.
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