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Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na ,dostawe urzadzen medycznych: lancetrony, cystoskop,

tonometr z pachymetrem”

Pakiet nr 1
1. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania urzadzenia z mocg cigcia monopolarnego 250W?
Odp. Zamawiajacy nie okreslit w specyfikacji minimalnej mocy cigcia monopolarnego, jednak oczekuje
zaproponowania urzadzenia z mocg powyzej 200W przy 300 Q.
2. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania urzadzenia z mocg koagulacji monopolarnej 150W?
Odp. Zamawiajacy nie okreslit w specyfikacji minimalnej mocy koagulacji monopolarnej, jednak oczekuje
zaproponowania urzadzenia z moca powyzej 100W przy 50 Q.
3. Czy wymaga zaoferowania urzadzenia z mocg koagulacji bipolarnej min. 100W?
Odp. Tak.
4. Czy Zamawiajagcy wymaga zaoferowania urzadzenia z odrgbnymi cyfrowymi wys$wietlaczami
nastawionej mocy dla kazdego z dostepnych rodzajéw pracy (cigcie i koagulacja monopolarna, koagulacja
bipolarna)?
Odp. Tak.
5. Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania urzadzenia z mozliwoécig automatycznej aktywacji koagulacji
bipolarnej z mozliwoscig regulacji czasu op6znienia automatycznego startu w zakresie 0.1-3 sekund?
Odp. Nie.
Wyposazenie:
Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania nastgpujacego wyposazenia dodatkowego do urzadzenia:

1. Uchwyty elektrod monopolarnych, z przyciskami do ciecia i koagulacji, waskie

wielorazowego uzytku, z kablem o dt. 3m, przeznaczone do min. 100 cykli sterylizacji — 2szt

Odp. Tak.

2. Elektrody monopolarne wielorazowe:
- n6z prosty, dt. ok. 25mm — 1szt.
- szpatuta owalna prosta, wymiary ok. 2 x 24mm — 1szt.
- lancet katowy, ostrze ok. 20mm — 1szt.
- igha prosta, $rednica 0,5mm — 1szt.
- elektroda kula prosta, dtuga, dlugo$¢ ok. 100mm, $rednica kulki 4mm — 1szt.
- elektroda kula prosta, dtuga, dlugo$¢ ok. 100mm, $rednica kulki 6mm — 1szt.
Odp. Zamawiajacy nie okrelit minimalnego zestawu wyposazenia dodatkowego, jednak uzna za standard
oceniony na 1 punkt nastepujgcy zestaw:

- noz prosty, dt. ok. 25mm — 1szt.




- lancet katowy, ostrze ok. 20mm — 1szt.

- elektroda kula prosta, dtuga, dtugo$¢ ok. 100mm, $rednica kulki 4mm — 1szt.
Pozostate, wymienione elektrody, je$li zostang zaproponowane przez wykonawce, bedg dodatkowo
punktowane.

3. Kabel do instrumentéw bipolarnych, wielorazowy, dtugo$é 3m — 2szt

Odp. Tak.
4. Szczypce bipolarne proste, dlugos¢ ok. 160mm, koncowka prosta Imm — 2szt.
Odp. Nie.

5. Elektrody neutralne jednorazowego uzytku dwudzielne, hydrozelowe 2z systemem
rozprowadzajacym prad réwnomiernie na calej powierzchni elektrody, nie wymagajace
aplikacji w okre§lonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia
przewodzaca 110cm2, opakowanie 50szt. - 1 opakowanie

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje, ze na wyposazeniu aparatu bedzie elektroda neutralna wielorazowego
uzytku.

6. Kabel elektrody neutralnej jednorazowego uzytku, df. 3m kompatybilny z oferowanym
urzadzeniem — 1szt.?

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje, ze na wyposazeniu aparatu bedzie kabel elektrody neutralnej

wielorazowego uzytku.




